N

10.

11.
12,

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

PEDIATRIK PULSE OKSIMETRE CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

Cihazin Gizerinde en az iki renkli OLED tipte ekran bulunmalidir.
Cihaz 6zellikle pediatrik ve yenidogan hasta gruplarinda kullanilabilmelidir.
Cihaz parmaga takildiginda herhangi bir tusa basmaya gerek kalmadan, otomatik olarak
aktif hale gelmeli ve 6lciim almaya baslamalidir.
Cihazin saturasyon olciimleme siniri en az %35 ile %100 degerleri arasinda ve %1
¢Ozilndrlikte olmalidir.
Cihazin saturasyon 6lciim dogrulugu %70 ile %100 deger araliginda + %2 olmahdir.
Cihazin pulse 6lgcimleme siniri 30 ile 240 atim/dakika degerleri arasinda ve 1 atim/dakika
¢Ozindrlikte olmalidir.
Cihazin pulse 6l¢im dogrulugu + 2 atim/dakika veya * %2 olmalidir.
Cihazda ortam 1s1gina karsi direng 6zelligi bulunmali, yapay veya dogal aydinlanan ig
mekanlar ile karanlik odada alinan saturasyon deger degisikligi + %1’den diisiik olmaldir.
Cihaz ekraninda plestismograf pulse dalga formu ekranda gorilebilmelidir.
Cihazin ekrani dort modda izlenebilir olmalidir.

e Dikey asagi dogru
Dikey yukari dogru
Yatay sag yon

e Yatay sol yon
Cihaz ekraninda pil enerji durumu kademeli ve gbrsel olarak izlenebilmelidir.
Cihazin gorsel ve isitsel alarmlari bulunmalidir. Bu alarmlar; satiirasyon %90'nin altina
indiginde, nabiz 50 bpm altina indiginde, 120 bpm Ustiine ¢iktiginda devreye girmelidir.
Cihazda 5 saniyeden fazla bir stire 6l¢tim yapilmadiginda cihaz pilden tasarruf etmek icin
otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelidir.
Cihaz 2 adet AAA tip 1.5 V pil ile calisabilmelidir.
Cihaz, tam dolu piller ile sirekli olarak 50 saat kullanilabilmelidir.
Cihaz max. agirhgi 60 gr. olmaldir.
Cihaz ebatlari en fazla 60x38x32 mm olmalidir.
Cihaz ile birlikte 1 adet aski aparati ve 1 adet koruyucu kilif verilmelidir.
Cihazin CE belgesi bulunmalidir.
Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin adi
ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil garanti
kapsaminda olmalidir.
Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,
viicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari yonetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam
ve tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki
belgesi ihale dosyasinda sunulmahdir.



